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1. Cél:  

Meghatározni azokat a tevékenységeket, eljárásokat, amellyel a betegellátás során 

felhasznált műszerek, eszközök tételes követése megvalósul. Műszerbiztonság. 

Vagyonvédelem. 

 

2. Alkalmazási terület: 

A DE Fogorvostudományi Kar valamennyi betegellátást végző egysége. 

 

 

3.  Hivatkozások:  

- Ajánlott fertőtlenítőszerek listája MU 023KL 

- Fogorvostudományi Kar Központi Sterilizáló működési rendje MR 001.ST 

 

4.  Tevékenység leírása:  

A FOK kezelőiben használt szennyezett műszerek tételes átadás-átvétele. 

A sterilizált műszerek visszaszállítása a sterilizálóból, és annak tételes átadás-átvétele 

 

5. Felelősség:  

A munkautasítás elkészítésért felelős a FOK Központi Sterilizáló vezető asszisztense, 

a végrehajtásáért a fogászati asszisztensek és a szállítást végző sterilizáló dolgozók. 

 

6.  Tárgyi feltételei: 

- Szennyes-steril műszerszállító konténer 

- Sterilizálási Jegyzék (K0026/2.C)    

 

7. Személyi feltételei: 

- az adott kezelő egységbe beosztott fogászati asszisztens/asszisztensek  

- az erre a feladatra kijelölt sterilizáló dolgozó 

 

8. Szennyezett műszer átadása: 

- Megfelelő védőruha, egyéni védőeszköz felvétele. 

- A fogászati asszisztens az előzőleg dokumentált és összesített sterilizálási jegyzék 

alapján, tételesen leszámolja a sterilizáló dolgozójának a szennyezett műszereket. 

- Az esetleges eltéréseket javítja. 

- Mindkét dolgozó aláírásával látja el a Sterilizálási Jegyzéket (K0026/2.C) 

- A Sterilizálási Jegyzék eredeti példányát a sterilizáló dolgozója a szennyezett 

műszerekkel együtt a sterilizálóba szállítja egy zárt műszerszállító kocsiban 

 

9. Steril műszer visszaszállítása: 
- A sterilizáló dolgozója rögzíti a Műszerkövető Lapon (F123/1/ST) a visszaszállítás 

időpontját ,és a fogászati kezelő nevét. 

- Zárt konténerben szállítja az adott fogászati kezelőbe a steril műszert. 

- A sterilizáló jegyzék alapján tételesen visszaszámolja a steril műszereket a 

fogászati asszisztensnek. 

- Az átadó és átvevő fél egyaránt aláírásával dokumentálja a műszerek átvételét 
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10. Dokumentálás: 

A steril-szennyes műszer átadás-átvételére a Sterilizálási Jegyzéket (K0026/2.C) 

használja a fogászati asszisztens. 

A steril műszer visszaszállítás időpont és helyre vonatkozóan a sterilizáló dolgozója az 

Műszerkövető Lap FOK kezelők (F123/1/ST) dokumentumot használja. 

 

11. A szennyes műszer sterilizálóba szállításának időpontjai 

Minden nap:  7.30 - 9.00  

11.00 

13.20 - 14.00 

 

12. Steril műszer visszaszállítása a fogászati kezelőbe 

Minden nap:  7.30 – 8.00 

11.00 

12.00 - 12.30 

 

 

13. Alkalmazott formanyomtatványok: 

 

Formanyomtatvány neve    Azonosító száma 

 

Sterilizálási Jegyzék    K0026/2.C     

Műszerkövető Lap FOK kezelők   F123/ 1ST 


